
Misurate temperatura troppo bassa

Vi preghiamo di controllare tutte le possibili interferenze tra le
lenti del pirometro e lo spot di misura.Nei pirometri A3000 lo
spot di misura è parallelo al puntatore laser con 48 mm e 25
millimetri span span per PS3000.


